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Manualul este conceput pentru a fi citit pe sectiuni si nu In mod ideal de la un capat la altul.
Aceasta inseamna cd daca manualul este citit de la inceput la sfarsit, vor exista unele repetitii
si suprapuneri.

e Toate persoanele care lucreaza cu echipamentul, pe echipament sau in jurul acestui
echipament trebuie sa citeasca acest manual. Neconsultarea, lipsa de Intelegere si
nerespectarea instructiunilor din aceasta documentatie pot deteriora unitatea, pot
cauza vatamarea corporald a personalului de exploatare si/sau performante slabe ale
echipamentului.

e Orice reglare, modificare sau intretinere interna a acestui echipament trebuie
efectuata de catre personalul de service calificat.

e In acest manual, punctele importante referitoare la siguranti vor fi marcate cu
urmatoarele simboluri:

NOTA

ﬁ Se utilizeaza pentru a indrepta atentia catre un anumit
articol.

f AVERTISMENT
Actionati cu precautie.

Incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL de la Esco Medical sunt concepute
pentru a asigura un mediu cu temperatura controlata, CO:z si alte gaze controlate, pentru
dezvoltarea embrionilor. Acest model are integrate un microscop inversat si un sistem de
imagistica pentru vizualizarea embrionilor. Utilizarea aparatului este limitatd la sase zile
(199 de ore), ceea ce acopera perioada de la post-fertilizare pana in ziua a 6-a de dezvoltare.

Incubatoarele FIV cu camere multiple MIRI® TL6 si MIRI® TL12 de la Esco Medical sunt
incubatoare CO2/02 cu capacitate de inregistrare in timp. In MIRI® TL6 este posibil si se
incubeze pana la 84 de embrioni, In timp ce MIRI® TL12 - panad la 168 de embrioni.
Incubatoarele FIV cu camere multiple pot genera imagini de Inregistrare in timp si le pot oferi
pentru identificarea calitatii si etapelor de dezvoltare.



Incalzirea directd a vaselor in camerd asigura conditii de temperaturd superioare in
comparatie cu incubatoarele FIV conventionale cu camere multiple.

Temperatura din compartiment ramane stabild panala 1 °C (chiar daca un capac este deschis
timp de 30 s) si se va recupera in decurs de 1 minut dupa inchiderea capacului.

Incubatorul FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL6 de la Esco Medical are 6 camere
termice de cultura complet separate, in timp ce MIRI® TL12 - 12 camere. Fiecare camera are
propriul capac incalzit si o camera pentru un vas CultureCoin®.

Pentru a asigura o performanta maxima, sistemul incubatorului FIV cu camere multiple
MIRI® TL6 are 12 controlere de temperatura PID complet separate, in timp ce MIRI® TL12 -
24. Ele controleaza si regleaza temperatura din camerele de cultura si capace.
Compartimentele nu afecteaza in niciun fel temperaturile celorlalte. Partea superioara si
partea inferioara a fiecarui compartiment sunt separate cu un strat PET, astfel incat
temperatura capacului si nu afecteze partea inferioard. In scopuri de validare, fiecare
compartiment are un senzor PT-1000 incorporat. Circuitele sunt separate de elementele
electronice ale unitatii, astfel ca ramane un sistem de validare cu adevarat separat.

Incubatorul FIV cu camere multiple trebuie sa fie alimentat cu 100% CO2 si 100% N2 pentru
a putea controla concentratiile de COz si de Oz in camerele de cultura.

Un senzor CO2 infrarosu cu doua fascicule cu valori ale deviatiei extrem de mici controleaza
nivelul de CO2. Un senzor de oxigen chimic, de uz medical, controleaza nivelul de Oz.

Timpul de recuperare a gazului dupa deschiderea capacului este mai mic de 3 min. Pentru a
valida concentratia de gaz, incubatorul FIV cu camere multiple MIRI® TL6 este echipat cu 6
porturi pentru probe de gaz, care i permit utilizatorului sa masoare proba de gaz din
compartimentul individual, in timp ce MIRI® TL12 - 12.

Incubatorul FIV cu camere multiple dispune de un sistem de gaz recirculat, in care gazul este
introdus continuu In compartiment si evacuat la acelasi debit. Gazul este epurat cu lumina
UVC de 254 nm cu contact direct intre bec si gaz, apoi printr-un filtru COV si printr-un filtru
HEPA. Lumina UVC dispune de filtre care inhiba orice radiatii de 185 nm care ar produce
ozon periculos. Filtrul COV este situat sub lumina UVC.

Umplerea completd a gazului in sistem dureaza mai putin de 5 minute.

Consumul total de gaz este foarte scazut. Mai mic de 2 1/h CO2 si 51/h N2 cand este in



functiune.

Din motive de sigurantd, incubatoarele FIV cu camere multiple au un sistem complet de
control al gazului care este format dintr-un regulator de presiune (previne problemele
periculoase legate de presiunea gazului), din senzori ai fluxului de gaz (consumul efectiv
poate fi acumulat),din senzori de presiune a gazului (atunci utilizatorul stie ca presiunea si
variatia pot fi inregistrate pentru a evita conditiile periculoase), din filtre de gaz (pentru a
evita problemele cu supapele).

Locatia vaselor CultureCoin® este usor accesibila in compartimente datorita numerotarii
compartimentului si posibilitatii de a scrie pe capacul alb cu un pix.

Incubatorul FIV cu camere multiple a fost dezvoltat si proiectat In principal pentru incubarea
gametilor si a embrionilor cu un strat acoperitor de parafina sau de ulei mineral.

Afisajul vertical cu LED-uri este mare, clar si usor de citit de la distanta. Utilizatorul poate
determina daca parametrii sunt corecti fara a se apropia de unitate.

Software-ul ruleaza pe ecranul tactil incorporat. PC-ul controleaza un sistem de microscopie
care poate genera o imagine la fiecare 5 minute. Atunci cand sunt compilate, aceste imagini
pot fi vizualizate sub forma unui film 1n timp.

Software-ul contine functii de inregistrare pentru o Inregistrare si stocare a datelor pe
termen lung. Modulul web permite transferul datelor de controlul calitatii pentru evaluarea
in afara locului de munca - prin aceasta operatiune, producatorul le poate oferi clientilor un
serviciu valoros.

Utilizatorul poate conecta la unitate orice sonda pH BNC standard si poate masura pH din
probe dupa cum doreste.

Incubatoarele de FIV cu camere multiple ale familiei MIRI® TL sunt dispozitive stationare.
Termenul se refera la echipamente care, odata instalate si puse in functiune, nu trebuie
mutate dintr-un loc in altul.

Dispozitivul este produs conform unui sistem management al calitatii complet certificat ISO
13485 in UE.

Acest produs indeplineste cerintele standardelor EN60601-1 a treia editie ca dispozitiv
echivalent de Clasa I tip B adecvat pentru functionare continuda. De asemenea, respecta
cerintele Regulamentului (UE) 2017/745 cu privire la dispozitivele medicale si este clasificat
drept dispozitiv de clasa Ila conform regulii II.



Directiva privind echipamentul individual de protectie (89/686/CEE) si Directiva Masini
(2006/42/CE) nu sunt aplicabile pentru incubatoarele FIV cu camere multiple ale familiei
MIRI® TL. De asemenea, incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL nu contin
sinuincorporeaza: o substanta medicalg, inclusiv o plasma umana sau un derivat din plasma;
tesuturi sau celule de origine umana sau derivatele acestora; sau tesuturi sau celule de
origine animalda sau derivatele acestora, asa cum se indica in Regulamentul (UE) NR.
722/2012.

Software-ul vizualizatorului pentru incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI®
TL este un instrument de furnizare de informatii care poate ajuta utilizatorii incubatoarelor
FIV cu camere multiple MIRI® TL sa proceseze datele generate de incubatoarele FIV cu
camere multiple MIRI® TL6 si MIRI® TL12. Software-ul contine o baza de date completa a
pacientilor. In baza de date pot fi introduse diverse detalii despre pacient si despre
tratament, daca utilizatorul a ales acest lucru.

De asemenea, software-ul poate fi utilizat fara a introduce alte informatii in afara de numele
pacientului. Software-ul va atribui un identificator unic fiecarui pacient, astfel incat acesta sa
nu poata fi confundat. Cu ajutorul identificatorului unic si cu ajutorul inregistrarii in timp
generate, software-ul permite adnotarea dezvoltarii utilizatorului si crearea unui instrument
grafic rapid de comparare a embrionilor. Software-ul are si rolul de player video care reda
videoclipul inregistrarii in timp.

Software-ul va afisa si starea incubatorului si conditiile de alarma, dar functiile de alerta si
de interactiune cu utilizatorul sunt toate continute in dispozitivul in sine.

Software-ul este furnizat preinstalat pe un computer AIO.

Software-ul este validat si testat pentru a functiona in sistemul de operare Windows 8 sau
10. Este posibil sa functioneze in versiuni anterioare de Windows, dar producatorul nu poate
garanta stabilitatea.



Cerinte pentru software-ul vizualizatorului MIRI® TL:
e Intelib5,i7 sau AMD FXla = 3,0 GHz
e RAMde 4GB
e Spatiu de stocare disponibil de 4 GB
e Ecran Full HD de 23" sau de 24" cu capacitati tactile
e Sistem de operare Windows 8 sau 10 (64 de biti)
e Port Gigabit Ethernet

Cerinte pentru computerul hibrid Vizualizator-Server MIRI® TL:
e Procesor Intel i7 cu benchmark rating de = 8000
e RAM=8GB
e Spatiu de stocare SSD de 256 GB pentru software
e Spatiu de stocare SSD de 1000 GB pentru stocarea datelor
e Sistem de operare Windows 8 sau 10 (64 de biti)
e Cel putin 2 porturi USB 3.0 (tip A) sau mai noi
e Portde intrare HDMI
e Port Gigabit Ethernet

Pe desktop exista o pictograma de pornire ,MIRI® TL Viewer” (Vizualizator MIRI® TL).

£

MiriTLViewer

Figura 7.1 Pictograma ,MIRI® TL Viewer” (Vizualizator MIRI® TL) de pe desktop

Facand dublu clic pe pictograma, va porni aplicatia MIRI® TL Viewer si se va afisa pe ecranul
principal.

Ecranul principal prezinta 4 butoane:

e Inregistririin timp (o listd de inregistrari in timp generate)
e Pacienti (baza de date a pacientilor)



e Incubatoare FIV cu camere multiple (incubatoarele FIV cu camere multiple MIRI® TL6
si MIRI® TL12 conectate la Vizualizator)

e Settings (Setari) (un modul care {i permite utilizatorului sa personalizeze parametrii,
adnotarile si timpii ideali).

Miri TL Viewer

J

Timelapses Patients Incubators Settings

TOTAL USED  FREE
133GB 66 GE 68GB

Figura 7.2 Ecranul principal al vizualizatorului incubatoarelor FIV cu camere multiple MIRI® TL6 si MIRI®
TL12

Toata interactiunea cu software-ul este intuitiva si simpla. Navigarea intre vizualizari se
efectueaza prin apasarea pictogramelor colorate relevante sau a sagetii Inapoi din coltul din
stanga sus.

In coltul inferior al ecranului principal al vizualizatorului incubatoarelor FIV cu camere
multiple din familia MIRI® TL, utilizatorului i se ofera si informatii de stocare.

Prin apasarea butonului , Time-lapses” (Inregistrari in timp), se schimb4 vizualizarea in lista
de inregistrari in timp generate pe incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI®
TL atasate. Daca mai multe incubatoare FIV cu camere multiple MIRI® TL6 sau MIRI® TL12
sunt conectate la server, lista va cuprinde date de la toate aceste dispozitive.
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Figura 7.3 Lista de inregistrari in timp efectuate

In coltul din stanga sus al afisajului principal se afld o functie de filtrare a incubatoarelor FIV
cu camere multiple, prin care utilizatorul poate restrange cautarea inregistrarilor in timp
prin selectarea incubatorului specific.

De asemenea, utilizatorul poate restrange cautarea inregistrarii in timp prin selectarea starii
inregistrarii In timp: ,All” (Toate), ,Active” (Activ) sau ,Finished” (Terminat).

Exista o functie de cautare in coltul din dreapta sus, in care pentru cautare se poate introduce
numarul inregistrarii In timp, incubatorul, numele pacientului sau codul pacientului.

Intr-un mod implicit, vizualizarea va lista toate inregistririle in timp aranjate in functie de
numarul de tratament (un contor care numara de la prima inregistrare in timp pana la cea
curentd si care numadra intotdeauna cu unul in sus atunci cand este inceputd o noua
inregistrare in timp).

Butonul ,Reset” (Resetare) va reseta toate filtrele selectate.

Prin apdasarea pe butonului ,Report” (Raport) din coltul din dreapta sus al vizualizarii
principale a Vizualizatorului incubatoarelor FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL,
utilizatorul poate genera un fisier de adnotare a inregistrarilor in timp, care va contine si
rezultatele modelului de scor asociate.

Manual de utilizare Rev. 5.0 pentru software-ul vizualizatorului pentru
incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL



In fisierul exportat, rezultatele modelului de scor pentru embrioni sunt enumerate in ultima
coloana a fisierului Excel.

AV AW
Models
Hierarchical test model Weighted test model

N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

Acceptable 6.334
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
Bad 2.167
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A

Figura 7.4 Locatia modelelor de scor in fisierul Excel exportat

Butonul ,Delete” (Stergere) va sterge inregistrarea in timp selectata. Utilizatorul poate
sterge intrarea inregistrarii In timp numai atunci cand aceasta nu este pornita in incubator.
Aceasta functie i permite utilizatorului sa selecteze un alt incubator, in cazul in care a facut
o greseala In alegerea incubatorului la crearea inregistrarii in timp.

Filmul inregistrarii in timp poate fi introdus aici, dand dublu clic pe inregistrarea in timp
specifica pe care utilizatorul doreste sa o deschida.

Vizualizarea inregistrarii in timp arata:

e Numarul inregistrarii in timp (identificatorul unic al inregistrarii in timp)

e Incubator IV cu camere multiple (in care incubator FIV cu camere multiple MIRI® TL
a fost generata Inregistrarea specifica in timp)

e Compartiment (in care compartiment de incubatoare FIV cu camere multiple MIRI®
TL6 sau MIRI® TL12 a fost generata inregistrarea specifica in timp)

¢ Numele pacientului

e (Codul pacientului

e Oradeincepere (in asteptare, daca este inca in curs de desfasurare)

e Ora de sfarsit (In asteptare, daca este inca in curs de desfasurare)

e Durata (h) (in asteptare, daca este inca in curs de desfasurare)



e Numarul de deschideri ale capacului (contor care numara deschiderile capacului in
compartimentul specific in timpul Inregistrarii in timp)

e Ciclu (min) (timpul de ciclu setat de la fiecare stiva de imagini la alta)

e Creat (data si ora la care a fost creat fisierul inregistrarii in timp)

Un fisier de date de inregistrare in timp se deschide fie din vizualizarea principala a listei
inregistrarii in timp, fie din vizualizarea pacientului specific sau din vizualizarea
tratamentului pacientului specific.

Se va deschide o vizualizare tip revolver cu fisierele video.

@ MTL-DEMO-0FEB-B974

o

Figura 7.5 Vizualizarea inregistrarii in timp a unui pacient specific

Vizualizarea contine cele 14 godeuri ale unui singur vas CultureCoin®. Uneori, godeul poate
fi afisat ca fiind inactiv (a se vedea Manualul de utilizare al incubatoarelor FIV cu camere
multiple din familia MIRI® TL), iar utilizatorul nu il va selecta. Atunci cand godeul este activ,
utilizatorul il poate selecta, iar acesta va fi afisat in mijlocul vizualizarii tip revolver. Facand
clic pe godeul utilizat, nu numai ca se mareste vizualizarea godeului, ci si se activeaza functii
precum adnotarea, masurarea, compararea etc.



in mijlocul vizualizirii, existd o zoni in care sunt furnizate unele informatii necesare:

¢ Numarul incubatorului

e Numarul compartimentului

e Oradeinseminare

e Deschideri ale capacului in timpul inregistrarii in timp

e O stare: ,Pending” (In asteptare) sau ,Finished” (Terminat)

In coltul din stinga sus al vizualizirii , Time-lapse” (Inregistrare in timp), sunt furnizate
numadrul de identificare al Inregistrarii in timp si informatii despre pacient.

In partea stingi a vizualizarii , Time-lapse” (Inregistrare in timp), existd un schimbétor de
plan focal. Acesta va avea numarul de pasi in care a fost generat filmul ,Time-lapse”
(Inregistrare in timp) (de exemplu, 3, 5 sau 7). Deplasati markerul albastru in sus si in jos
pentru a deplasa simultan toate filmele prin planurile focale. Planurile focale nu pot fi afisate
diferit pentru godeuri discrete. Toate cele 14 godeuri se vor afla in acelasi plan focal tot
timpul.

In dreapta, chiar langi roatd, se afld 5 comenzi ale playerului video. Acestea ii permit
utilizatorului sa se deplaseze prin film, sa puna pauza, sa reia sau sa sara la inceput sau la
sfarsit.

Indicatorul de timp circular din jurul vizualizarii tip revolver poate fi utilizat si pentru a
selecta rapid timpul dorit. Ora selectata este afisata in stanga vizualizarii revolverului, in
apropierea celui de-al 13-lea godeu.

Atunci cand godeul specific din Inregistrarea in timp activa la un anumit moment este oprit
in modul LiveView al incubatorului FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL, software-
ul Vizualizatorului va indica In vizualizarea principala.



@ MTL-DEMO-0FEB-B974
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Figura 7.6 Vizualizarea Inregistrarii In timp a unui pacient specific cu 4 Inregistrari in timp oprite

Software-ul va afisa simbolul patrat si ora specifica la care a fost oprita Inregistrarea in timp.

Figura 7.7 Vizualizarea inregistrarii in timp care a fost opritala 67,34 h

Sistemul de adnotari este structurat in jurul ,Events” (Evenimente) situate in stanga rotii si
numai atunci cand un embrion se afla in zona activa.



MTL-DEMO-0FEB-B974

Figura 7.8 Vizualizarea adnotarilor pentru inregistrarea in timp

Atunci cand utilizatorul observa un eveniment care are loc In film, de exemplu, vede
diviziunea la un embrion cu 2 celule - atunci utilizatorul va face dublu clic pe ,t2” sub lista de
evenimente. Acum, t2 se va muta in partea dreapta a vizualizarii inregistrarii in timp, iar linia
de timp pana la eveniment va fi colorata cu culoarea corespunzatoare a adnotarii. Atunci
cand tuturor evenimentelor li s-a atribuit un timp, embrionul a fost adnotat. Numarul de
evenimente pe care utilizatorul doreste sa le utilizeze (nivelul de adnotare) este in intregime
lalatitudinea sa si depinde de criteriile de selectie pe care le utilizeaza clinica. Orice adnotare
incorecta poate fi rapid mutata tnapoi (stearsa), facand dublu clic pe aceasta in partea de
rezultate.

Adnotarile sunt stocate in baza de date.

Adnotarile pot fi personalizate de utilizator (Consultati sectiunea 7.6.1 pentru mai multe
detalii).
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in forma implicita, acesta contine:

e Evenimente (t2 - t8, Morula, Blastocist)

e Simetrie (uniforma sau inegala)

e Multinucleare (MN 1c, MN 2c)

e Punctaj PN (1PB, 2PB, 2PN, Syngamy, PN Fading, 1PN, Z1, Z2, Z3, Z4, Central, Central
Side, Side)

e Fragmentare (5%, 10%, 15%, 20% sau Inversare)

Rezultatele evenimentelor vor fi calculate automat si vor aparea in lista de rezultate
»Summary view” (Vizualizare rezumat) si in tabelul grupului de adnotari ,Report” (Raport),
dupa ce evenimentelor li s-a atribuit o ora. De exemplu, diferenta de timp a ciclurilor celulare
intre anumite diviziuni celulare, adica cc2 = t3 - t2; cc3 = t5 - t3.

ANNOTATION GROUP NAME TIME

Events two cells 7.88h
t3 33.21h
t4 33 .46h
t5 50.21h
t6 52 .88h
t7 54 63h
t8 60.46h

ANNOTATION GROUP NAME TIME

Measurement Measurement 0.13h

ANNOTATION GROUP NAME TIME

Calculations cc? 25.33h
s2 0.25h
ccl 17h
s3 10.25h

Figura 7.9 Calculele timpului de diviziune celulara in vizualizarea Summary view (Vizualizare rezumat) si
Report (Raport)

In imaginea de mai jos, embrionul se afld in zona activa. Lista de evenimente este deschis3,
iar lui t2 i s-a atribuit un timp si a fost mutat in rezultat (adnotat).
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Figura 7.10 Adnotarea evenimentului,two cells” (doua celule) selectat

Odata ce procesul de selectie a fost finalizat (sau rezultatele procesului sunt exacte intr-un
stadiu incipient), embrionilor li se pot atribui culorile care indica decizia.

Lipsa culorii inseamna ca nu s-a luat nicio decizie, verde inseamna transfer, rosu inseamna
aruncare, albastru Inseamna congelare. Starea embrionului ,,A” este inactiva si este afisata
cu un font mai Inchis; toate celelalte stari ale embrionilor sunt active si sunt afisate normal
in imaginea de mai jos.

ﬁ Utilizatorul poate crea stari embrionare suplimentare. Mai multe informatii sunt
furnizate in sectiunea,7.6.2 Stari embrionare”.

Atribuirea se efectueaza pe pictograma din dreapta sus.
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Events
Symmetry
Multinucleation
PN Scort

Fragmentation

Figura 7.11 Selectarea starii embrionului

Daci se face clic pe aceasta, apare o listd derulanti in care poate fi aleasi starea dorita. In
jurul godeului embrionului va aparea un inel colorat, iar culoarea pozitiei de pe harta vasului
se va schimba si ea.

@ MTL-DEMO-0FEB-B974
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Figura 7.12 Harta vasului



7.3.2.2 Functia de masurare a embrionului

Existda un buton ,Measure” (Masurare) in coltul din dreapta sus al vizualizarii principale a
inregistrarii in timp. Numai atunci cand este ales godeul dorit va fi activat butonul ,Measure”
(Masurare). In caz contrar, butonul va fi inactiv.

L i -4
Dish map Compare Tools

) O ()i %
Measure Ideal time Compare Tools

Figura 7.13 Butonul ,Measure” (Masurare) activ si inactiv de pe vizualizatorul MIRI® TL

Dupa apdsarea butonului ,Measure” (Masurare), vor aparea trei optiuni noi de masurare.

Circle

Figura 7.14 Trei optiuni de masurare

Exista posibilitatea de a alege Intre masurarea cu 2 linii si cu 1 cerc. De asemenea, este
posibila selectarea culorii pentru masurarea embrionara dorita.

& Atunci cand apare optiunea 3 masuratori, utilizatorul nu poate efectua adnotari,
iar functiile anterioare nu vor fi disponibile.

In imaginea de mai jos, pot fi observate 3 masuratori adaugate pe imaginea inregistrarii in
timp dorite.
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Figura 7.15 Masuratori adaugate pe imaginea inregistrarii in timp

Exista posibilitatea de a sterge masurarea nedorita facand dublu clic pe aceasta. Apasand pe
butonul ,X”, se vor sterge toate masuratorile.

Atunci cand masuratorile sunt salvate, in partea dreapta a vizualizarii principale a
inregistrarii in timp va aparea ,Measurements” (Masuratori).

& Atunci cand se creeaza o masuratoare sau se ajusteaza una existenta, utilizatorul
nu poate modifica timpul afisat (cursorul de timp este inactiv) pana cand modificarile
nu sunt salvate sau anulate.

Measurement

Measurement

Measurement

Figura 7.16 Masuratori efectuate la un anumit moment
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Butonul , Dish map” (Harta vasului) va deschide o vizualizare care arata locatia embrionilor
in CultureCoin®. De asemenea, va afisa starea embrionului pe care a selectat-o utilizatorul.
Harta vasului poate fi tiparita sau utilizata in timpul transferului sau in timpul manipularii
embrionilor.

@ MTL-DEMO-0FEB-B974
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Figura 7.17 Harta vasului

Verde inseamna ca embrionul este potrivit pentru transfer, rosu pentru a fi aruncat, albastru
pentru congelare, iar semnul ,,?” Inseamna ca utilizatorul nu a ales starea embrionului.



7.3.2.4 Timpul ideal

Butonul de timp ideal activeaza sau dezactiveaza (ON/OFF) un inel din jurul rotii
revolverului, care coloreaza durata de timp ,Ideal” a unui anumit eveniment (prezentat in
Figura 7.18 de mai jos).

De exemplu, daca t2 ar trebui sa fie de 28 de ore, linia colorata se va opri la semnul de timp
pentru 28. Acum este posibilda o comparatie vizuald rapida intre parametrul ideal si cel
adnotat. Cu cat este mai mare punctul de timp in care parametrii se potrivesc, cu atat mai
ideal este embrionul.

@ MTL-DEMO-OFEB-B974

Symmetry

@ Multinucleation

PN Score.

Figura 7.18 Timpii ideali reprezentati In jurul revolverului

Utilizatorul stabileste timpii ideali, deoarece parametrii pot fi diferiti pentru diferite clinici,
din cauza diferentelor in metodele de lucru.

Cititi mai multe informatii In sectiunea ,7.6.1 Adnotari” despre modul de modificare a
timpilor ideali ai unui anumit eveniment.
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7.3.2.5 Functia de comparare

Butonul ,,Compare” (Comparare) face posibila maximizarea a doi embrioni unul langa altul
pentru o comparatie mai detaliatd, daca este dificil sa se ia o decizie de selectie. Faceti clic pe
butonul ,Compare” (Comparare), apoi selectati un godeu (daca godeul este deja selectat).
Acesta va fi afisat In centru. Apoi, alegeti un alt godeu care va intereseaza din restul.
Selectarea celui de-al doilea godeu va afisa vizualizarea Compare (Comparare).

@ MTL-DEMO-0FF3-5B33

Figura 7.20 Vizualizarea independenta ,Compare” (Comparare)

Cele doua playere video pot fi redate independent sau legate intre ele.

@ MTL-DEMO-0FF3-5B33

Figura 7.21 Vizualizarea ,Compare” (Comparare) legata
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Atunci cand sunt legate, comenzile de redare din partea dreapta dispar.

7.3.2.6 Functia de maximizare a imaginii

Butonul ,Maximize” (Maximizare) va mari imaginea selectata in centrul revolverului.

@ MTL-DEMO-0FEB-B974

Figura 7.22 Vizualizarea ,Maximize” (Maximizare)
7.3.2.7 Functia de inregistrare a datelor de incubare

Butonul ,Incubation” (Incubare) afiseaza care au fost sau sunt datele de incubare pentru
incubatorul FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL CultureCoin®. Datele de incubare
ale incubatorului sunt afisate aici atunci cand a fost efectuata inregistrarea in timp.

Utilizatorul poate selecta intre temperatura, COz, Oz si jurnalul de alarme pentru date de
incubare in coltul din stanga sus.
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Figura 7.23 Vizualizarea incubarii la temperatura

In partea de sus, existd butoane de la 1 la 6, unde utilizatorul poate alege compartimentul
dorit. In acest caz, este selectat compartimentul numirul 1. Se va afisa valoarea de referint,
precum si valorile de temperatura ale zonelor T1 si T7.

O functie de marire/micsorare este disponibila prin atingerea ecranului si prin glisarea
degetului spre stanga (sau cu un mouse de calculator) peste zona care trebuie sa fie
marita/micsoratd. Apasarea butonului micsorare (marcat cu un dreptunghi rosu) va reveni
la vizualizarea completa.

2021.02.03 2001 - 2021.02.04 1234

=

WA

Figura 7.24 Butonul de resetare
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Apasarea butonului CO2 va trece de la vizualizarea datelor de temperatura la vizualizarea
datelor despre gazul CO-.

2021.02.02 1405 - 2021.02.04 1236

® evo ‘ ! ‘ oM ‘

Figura 7.25 Vizualizarea datelor despre CO2

Utilizatorul poate vedea datele istorice ale valorii de referinta a concentratiei de gaz COz2, ale
concentratiei, debitului si presiunii.

Apasarea butonului Oz va trece de la vizualizarea datelor despre gazul CO:z la vizualizarea
datelor despre gazul Oz.
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Figura 7.26 Vizualizarea datelor despre O2

Utilizatorul poate vedea datele istorice ale valorii de referinta a concentratiei de gaz Oz, ale
debitului de gaz N2 si presiunii.

Butonul ,Alarm” (Alarma) va afisa vizualizarea grafica a alarmelor.
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Figura 7.27 Vizualizarea grafica ,,alarma”
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Butonul ,,Report” (Raport) va deschide modul de raportare. Toti parametrii de functionare
pot fi usor documentati si tipariti sub forma de raport sau exportati in format PDF, Excel sau
Word, pentru a asigura in mod convenabil conformitatea cu managementul calitatii [SO.

7.3.2.8 Functia de vizualizare rezumat

Vizualizarea rezumat consta din doud reprezentari grafice diferite, care prezinta in
comparatie directd adnotarile utilizatorului.

In prima vizualizare care se deschide, numerele de godeuri de la 1 la 14 sunt afisate in
randurile de sus, de sus in jos. Intr-un exemplu, godeul numarul 1 este primul. Pe linie
orizontala sunt afisate adnotarile efectuate pentru godeul numarul 1. Sub godeul numarul 1
se afla numarul 2 si adnotarile pentru acel godeu in linie orizontala si asa mai departe.

MTL-DEMO-0FF3-5B33

summary

Figura 7.28 Toate pozitiile vaselor selectate intr-o vizualizare rezumat

Timpii ideali sunt afisati sub forma de linii orizontale cu o eticheta si in culoarea care i
reprezinta.

Numerele godeurilor sunt enumerate pe orizontala sub liniile grafice, iar evenimentele
adnotate sunt afisate in text pe verticala sub fiecare.

Exista posibilitatea de a selecta/deselecta toate pozitiile vaselor, facand clic pe o bifa intr-o
vizualizare rezumat.
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summary 1
Patient 1

Figura 7.29 Toate pozitiile deselectate ale vasului, intr-o vizualizare rezumat
Afisarea godeului pe linia grafica poate fi activata/dezactivata (ON/OFF) apasand oriunde

pe informatiile de adnotare enumerate. O margine alba este afisata pe godeurile care sunt
»,ON” (activate), iar atunci cand este comutat ,,OFF” (dezactivate), linia dispare.

Utilizatorul poate selecta pozitiile dorite ale vaselor facand clic pe acestea.

MTL-DEMO-0FF3-5B33

Figura 7.30 Pozitiile selectate ale vasului, intr-o vizualizare rezumat

Adnotarile evenimentelor sunt aliniate pentru comparatie, dar masuratorile si calculele sunt
enumerate In mod normal.
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o2

433 h 17.74h
1649 h Calculations s2 6.17 h
Calculations 2533 h

Figura 7.31 Adnotarile evenimentelor sunt in aliniere

Este posibil sa se lucreze cu selectia in aceasta vizualizare. Atunci cand face clic pe godeul
numarul 1, utilizatorul poate seta starea de selectare pentru o lista care se va deschide (clicul
trebuie sa fie pe cAmpul cu numarul, nu pe informatiile de adnotare enumerate mai jos).

MTL-DEMO-0FF3-5B33

summary

Figura 7.32 Optiunea de selectare a starii vasului Intr-o vizualizare rezumat verticala

Aici poate fi setata starea. Aceasta va schimba culoarea in vizualizarea adnotarilor si in harta
vaselor. Starea ,,A” din setari este aleasa ca fiind inactiva, astfel incat imaginea este intr-un
font mai inchis. Utilizatorul nu o poate selecta.

Cea de-a doua vizualizare rezumat listeaza evenimentele pe orizontald, in sectiunea
superioard. Sub fiecare eveniment se afiseaza abaterea de la timpul ideal pentru fiecare
dintre cele 14 godeuri. In cazul in care abaterea este > 100%, linia devine rosie.
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summary 1
Patient 1

Figura 7.33 Vizualizare rezumat orizontala

Din nou, afisarea godeului pe linia grafica poate fi activata/dezactivata (ON/OFF) apasand
oriunde pe informatiile de adnotare enumerate. O margine alba este afisata pe godeurile care
sunt,,ON” (activate), iar atunci cand este comutat ,OFF” (dezactivate), linia dispare.

Linia este 200% in afara graficului, ceea ce Inseamna ca abaterea timpului ideal este mai
mare de 200%.

Este posibil sa se lucreze cu selectia si in aceasta vizualizare. Atunci cand face clic pe godeul
numarul 1, utilizatorul poate seta starea de selectare pentru o lista care se va deschide (clicul
trebuie sa fie pe cAmpul cu numarul, nu pe informatiile de adnotare enumerate mai jos).

MTL-DEMO-0FF3-5B33

summary 1
Patient 1

Figura 7.34 Optiunea de selectare a starii vasului intr-o vizualizare rezumat orizontala

Manual de utilizare Rev. 5.0 pentru software-ul vizualizatorului pentru
incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL

32



Aici poate fi setata starea. Aceasta va schimba culoarea in vizualizarea adnotarilor si In harta
vaselor. Starea ,,A” din setdri este aleasa ca fiind inactiva, astfel Incat imaginea este intr-un
font mai Inchis. Utilizatorul nu o poate selecta.

7.3.2.8.1 Vizualizare rezumat a modelului de scor al embrionului

Utilizatorul poate accesa vizualizarea rezumat a modelului de scor al embrionului prin
apasarea unui buton ,Star” (Stea) in partea de sus a vizualizarii rezumat.

® = summar

Figura 7.36 Vizualizarea rezumat a modelului de scor al embrionului
Conectarea modelului de scor la o inregistrare in timp

In partea de sus a ecranului, utilizatorul poate vedea toate modelele active de scor al
embrionului care au fost create in ,Settings” (Setari).

MTL-DEMO-0FEB-B974

1 Patient 1

Hierarchical test model Weighted test model

MODELS

Select model

SAVED MODELS

No data

Figura 7.37 Lista tuturor modelelor create de scor al embrionului
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Modelul selectat de scor al embrionului va deveni alb atunci cind este selectat.

MTL-DEMO-0OFEB-B974

1 Patient 1

MODELS

Hierarchical test model Weighted test model

Hierarchical test model ~ N/A

SAVED MODELS

Figura 7.38 Selectat ,Model de testare ierarhica”

Atunci cand este selectat modelul dorit de scor al embrionului, se va afisa evaluarea
modelului embrionar, iar butonul ,Save” (Salvare) va deveni activ.

@ Events.

Figura 7.39 Butonul ,Save” (Salvare)

Atunci cand este apasat, modelul de scor al embrionului este asociat cu o inregistrare in timp
si va fi plasat sub lista de modele.

MODELS

Hierarchical test model Weighted test model

Hierarchical test model v N/A

SAVED MODELS [2022-04-21 13:49]

Hierarchical test model

Figura 7.40 Modelul de testare ierarhica este asociat cu o inregistrare in timp

Atunci cand este salvat modelul de scor al embrionului, se vor scrie data si ora la care a fost
salvat.
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ﬁ' Atunci cand este selectat si salvat un model de scor al embrionului, un alt model
de notare a embrionului nu poate fi salvat intr-o inregistrare in timp.

& Daca utilizatorul doreste sa adauge un alt model de scor al embrionului la o
inregistrare in timp cu modele asociate, trebuie sa le stearga pe cele asociate, sa
selecteze mai multe modele dorite si sa le adauge in acelasi timp.

Model de scor ierarhic

Langa modelul de scor ierarhic creat, exista un simbol cu o sageata indreptata in jos. Cand
este apasat, vor fi enumerate toate nodurile conditionale create.

SAVED MODELS | 2022-04-21 1349 |

Hierarchical test model -~

Figura 7.41 Lista tuturor nodurilor conditionale create in modelul de scor ierarhic
Daca nu exista adnotari in godeuri, se va scrie ,N/A”, in functie de numarul godeului. Daca

rezultatul nodului conditional este , True” (Adevarat), acesta va fi scris cu verde; daca este
,False” (Fals), acesta va fi scris cu rosu, dupa cum se vede in imaginea 7.41 de mai sus.

&' Modificarile nu se vor aplica unui model de scor salvat daca modelul de scor este
modificat in ,Settings” (Setari).

Model de scor ponderat

Daca nu exista adnotari in godeuri, se va scrie ,N/A”, in functie de numarul godeului.

SAVED MODELS [ 2022-04-21 14:29]

Weighted test model /) i/ 6.33416666666667 N/ /A I I 2.16694444444445

Figura 7.42 Rezultatele tuturor adnotdrilor cu modelul de scor ponderat asociat
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Dupa cum se vede in imaginea de mai sus, dupa virguld sunt scrise numeroase numere.

Utilizatorul

poate modifica formula modelului de scor ponderat in vizualizarea ,Settings”

(Setari), pentru a afisa doar 3 numere.

Model

Active [
Name Model type

Weighted test model Weighted

Score

roundn(events_t4 - events_t3, 3)

Figura 7.43 Model de scor ponderat modificat pentru a afisa 3 numere dupa virgula

Dupad cum se vede In imaginea de mai jos, modelul salvat nu a fost modificat, dar lista

,MODELS” (Modele) arata rezultatele modificate cu 3 numere dupa virgula.

MODELS

Hierarchical test model Weighted test model

Weighted test model N/A

SAVED MODELS [ 2022-04-2114:29]

Weighted test model 6.33416666666667

Figura 7.44 Rezultatele tuturor adnotarilor cu modelul de scor ponderat asociat

@ Modificarile nu se vor aplica unui model de scor salvat daca modelul de scor este
modificat in ,Settings” (Setari).

Exista operatii matematice pe care modelul de scor ponderat le accepta:
1. Operatii de baza:

Adunare: ,+”

Scadere: ,-“
Inmultire: ,*’
Impartire: ,/”
Procent: ,%"

Ridicare la putere: ,*”
Negare: ,!”
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2. Operatiuni booleene:
Mai mic decat: ,,<”

”n

Mai mic sau egal cu: ,<=" sau ,<
— Mai mare decat: ,>”

Mai mare sau egal: ,>=" sau ,,>”
Egal: ,=="

Nu este egal: ,!=" sau ,#”

O lista a tuturor functiilor standard pe care le accepta modelul de scor ponderat poate fi

consultata in Tabelul 7.1.

Tabelul 7.1 Functii standard

Functie Argumente \ Descriere

sin sin(A1) Sinus

cos cos(A1) Cosinus

asin asin(A1) Arcsinus

acos acos(Al) Arccosinus

tan tan(A1) Tangenta

cot cot(A1) Cotangenta

atan atan(A1) Arctangenta
acot acot(Al) Arccotangenta
loge loge(A1) Logaritm natural
log10 log10(A1) Logaritm obisnuit
logn logn(A1l, A2) Logaritm

sqrt sqrt(Al) Radacina patrata
if if(A1, A2, A3) Functia Daca
max max(Al, .., An) Maxim

min min(Al, .., An) Minim

avg avg(Al, .., An) Medie

median median(Al, .., An) Mediana

round round(A1) Rotunjire
roundn round(A1,N) Rotunjirea numarului la N cifre dupa virgula
random random() Aleator

7.3.2.9 Functia de export

Cum se exporta un videoclip:

Atunci cand faceti clic pe butonul ,Export”, se vor afisa 3 optiuni In care este posibila
selectarea intre realizarea videoclipului, imagine sau Raport. In acest caz, utilizatorul trebuie
sa apese pe butonul ,Video”.
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Figura 7.45 Vizualizarea optiunii ,,Export”

Atunci cand utilizatorul selecteaza videoclipul, vizualizarea se schimba in vizualizarea de
selectare video.

@ MTL-DEMO-0FEB-B974
1 Pati e — Save to
e / — C:\Users\User\Desktop

Logo Off

Figura 7.46 Vizualizarea de export video

Videoclipul cu inregistrare in timp pe care utilizatorul doreste sa-1 exporte poate fi selectat
aici, facand clic pe numarul de godeu dorit. In imaginea de mai sus este selectat doar cel de-
al 14-lea godeu. La film poate fi adduga o sigld prin mutarea cursorului la unu. In patratul de
sub ,Logo” (Sigla) va fi afisat ,Select image” (Selectare imagine) si numai facand clic va fi
posibila selectarea unui fisier de sigla.



Utilizatorul poate alege unde sa salveze videoclipul exportat. Fisierul AVI rezultat poate fi
redat in playerul Open-Source freeware VLC. (http://www.videolan.org/vlc/). Windows
Media Player nu functioneaza. Acest lucru se datoreaza restrictiilor de codecuri impuse de
Microsoft.

A Utilizatorul trebuie sa astepte intotdeauna sa se finalizeze exportul video.
Cum se exportd o imagine:

Cand apasati pe butonul ,Image” (Imagine), exista posibilitatea de a exporta imaginea
selectata.

Atunci cand faceti clic pe butonul ,Export”, se vor afisa 3 optiuni in care este posibila
selectarea intre realizarea videoclipului, imagine sau Raport. In acest caz, utilizatorul trebuie
sa apese pe butonul ,Image” (Imagine).

) (&) (=) X
Measure Ideal time Compare

2EE0

"y

Enhance

Figura 7.47 Butonul de export al imaginii selectate

Atunci cand imaginea dorita este selectata si se apasa butonul ,Image” (Imagine), se va
deschide fereastra de mai jos.

IMAGE EXPORT

Save to folder
C:\Users\User\Desktop

Subfolder name

Timelapse number | | Patient name | | Patient code

Additional options

Use temp folder | | Use temp filename | | Include metadata | | Include measurements

Figura 7.48 Toate optiunile sunt inactive
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http://www.videolan.org/vlc/

Utilizatorul poate alege informatiile pe care doreste sa le includa in imaginea exportata.

Este posibil sa se aleaga modul in care vor fi grupate fotografiile exportate. De exemplu, daca
selectati doar numarul inregistrarii in timp, va fi creat un nou director ,MTL-DEMO-XXX-
XXXX”, iar fotografiile vor fi plasate In acesta. Daca nu se selecteaza nimic, atunci toate
fotografiile vor fi plasate in directorul radacina.

Exista optiuni suplimentare care pot fi incluse in imaginea exportata: ,Use temp folder”
(Folositi folderul temporar), ,Use temp filename” (Folositi numele de fisier temporar),
Jnclude metadata” (Includeti metadatele) si ,Include measurements” (Includeti
masuratorile).

Apasand pe oricare dintre optiuni, acestea vor fi incluse in fisierul exportat. Acestea trebuie
sa fie de culoare alba.

& Exportul de imagini poate fi solicitat cu ajutorul tastei ,E” de pe tastatura.

IMAGE EXPORT

Save to folder

C:\Users\User\Desktop

Subfolder name
Timelapse number | | Patient name | | Patient code

Additional options

Use temp folder | Use temp filename | | Include metadata | [LIdNsSENIEETEERIE

NOTE: Ima an be i using "E” key while in timela

Figura 7.49 Optiunea ,Include measurements” (Includeti masuratorile) activa

& in mod implicit, optiunea ,Include measurements” (Includeti misuritorile) este
dezactivata (OFF), dar, dupa ce sunt incluse prima data, acestea vor fi incluse automat
in alte imagini exportate.

& Retineti ca numele imaginii nu se schimba automat, deci aveti grija sa nu
suprascrieti imaginile!



Cum sd exportati un raport:

Atunci cand faceti clic pe butonul ,Export”, se vor afisa 3 optiuni In care este posibila
selectarea intre realizarea videoclipului, imagine sau Raport. In acest caz, utilizatorul trebuie
sa apese pe butonul ,Report” (Raport).

® \‘—j‘ Report

Figura 7.50 Vizualizarea ,Report” (Raport)

Raportul poate fi afisat pe ecran prin apasarea butonului ,Show” (Afisare). Langa butonul
»~Show” (Afisare), se pot utiliza butoane de navigare pentru a se deplasa intre paginile
raportului exportat. Facand clic pe primul sau pe al patrulea buton, utilizatorul poate naviga
la prima si la ultima pagina de raport. Facand clic pe al 2-lea si pe al 3-lea buton, utilizatorul
poate naviga pe o pagina cu un singur clic. Utilizatorul poate selecta sa tipareasca sau sa
creeze un fisier PDF.



) Loading...

Figura 7.51 Vizualizarea incarcarii raportului

Este posibil ca Incarcarea raportului sa dureze ceva timp.

° K DM 8

Time-lapse report MTL-DEMO-0FF3-5B33
e e Incubator ~ DEMO  Compartment 1
Patient 1 2018.07.01 08:20 - 2018.07.08 05:01  164.69h

ERAL

T/ e e ot o Cvsnr o Flget 7

1 2 3 4 5 L]
[~ 520/0/0]6 6 [0l ©0]0]0[0]0

2021.02.17 07:54

Figura 7.52 Vizualizarea raportului inregistrarii in timp (pagina generala)

In imaginea de mai jos sunt incluse toate imaginile de dezvoltare atunci cand evenimentele
au fost adnotate. Atunci cand se genereaza Raportul inregistrarii in timp, imaginile cu
masuratori vor fi incluse automat.
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Figura 7.53 Imagini cu masuratori intr-un raport generat de inregistrari in timp

In imaginea de mai jos sunt toate matricele de prezentare generald a adnotdrilor.

MTL-DEMO-0FF3-5833
[ Transfer |

ANNOTATION GROUP.
Measurement

ANNOTATION GROUP.

Evenz

ANNOTATION GROUP.
Calculations

2021.02.17 08:21

Figura 7.54 Vizualizarea raportului inregistrarii in timp (adnotari)

& Toate noile informatii suplimentare (de exemplu, rezultate, saci gestationali
etc.) sunt incluse in raportul inregistrarii in timp (Fig. 7.54).
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7.3.2.10 Presetari de imagini

Pe ecranul principal din dreapta sus al incubatoarelor FIV cu camere multiple din familia
MIRI® TL exista un nou buton ,Tools” (Instrumente).

@ MTL-DEMO-0FEB-B974

Figura 7.55 Butonul , Tools” (Instrumente) din ecranul principal al incubatoarelor FIV cu camere multiple din
familia MIRI® TL

Dupa apdsarea butonului ,Tools” (Instrumente), se vor afisa doua optiuni: ,Export” si
,Enhance” (Imbunatitire).

OFF

Preset

#3
=

Figura 7.56 Instrumentul de imbunatatire a imaginii
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In mod implicit, activitatea de imbunititire a imaginii va enumera trei presetiri de imagine:
e Presetarea nr. 1 - imbunatatirea contrastului;
e Presetarea nr. 2 - imbunatatirea marginilor;
¢ Presetarea nr. 3 - imbunatatirea bulelor.

Orice presetare de imagine selectata va fi aplicata tuturor imaginilor vizibile de inregistrare
in timp, in vizualizarile inregistrare in timp si comparare.

Presetarea de imagine activata va fi aplicata si la exportul videoclipului inregistrarii in timp,
al imaginii si al raportului.

& Pentru a dezactiva functia de imbunatatire a imaginii, apasati butonul ,OFF
preset” (Presetare dezactivata).

ﬁ La lansarea software-ului vizualizatorului MIRI® TL, functia de imbunatatire a
imaginii este intotdeauna dezactivata.

Y5

Figura 7.57 Presetare activa nr. 1; presetare nr. 2 si presetare nr. 3
7.3.2.10.1 Setari avansate

Dupa apasarea presetarii dorite, se va activa un buton ,Advanced” (Avansat), cu ajutorul
caruia utilizatorul va putea sa acceseze setarile mai avansate de imbunatatire a imaginii.
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Figura 7.58 Setdri avansate de imbunatatire a imaginii

Setarile avansate de imbunatatire a imaginii vor aparea in partea stanga a ecranului.

Contrast Adjust

Sharpen

Monochrome

Embossed

Frosty outline

Invert color

Figura 7.59 Setdri avansate pentru presetarea nr. 1

Fiecare setare de imbunatatire a imaginii contine un buton ,0N/OFF” care va activa sau va
dezactiva imediat imbunatatirea imaginii.

ﬁ Presetarile implicite nr. 1, nr. 2 si nr. 3 nu pot fi schimbate sau modificate.



Cand se apasa butonul ,Contrast Adjust” (Reglare contrast), apar douda noi optiuni:
,Brightness” (Luminozitate), care poate fi reglata de la -1,00 la 1,00 si ,,Contrast”, care poate

fi reglata de la 0,00 la 2,00.
Contrast Adjust
Brightness == | 0.00
50

Contrast =— | 1

Figura 7.60 Setari de reglare a contrastului

Cand se apasa butonul ,,Sharpen” (Accentuare), apar doua noi optiuni: ,Amount” (Cantitate),
care poate fi reglata de la 0,00 la 2,00 si ,Size” (Dimensiune), care doua optiuni pot fi reglate
dela11a1000.

Sharpen .

Amount = | 1.00

e ] |} 300
]} 600

Figura 7.61 Setari pentru claritate

Atunci cand este apasat butonul ,Monochrome” (Monocromie), utilizatorul are optiunea de
a aplica un filtru de culoare. Utilizatorul poate alege dintre culorile standard disponibile sau
poate realiza o culoare personalizata.

Monochrome .

Monochrome
com[Tn] O

Available Colors

| 150

Embosse H H <
ENCINTNEN - Embosse b4
Frosty oL HEEREENETER
L ] EENEEN
Invertco| I N Frosty oL
L] L] |
Invert co
NN HEE_ N

ENEEEER O
O H_ EN R {]
O O |

Standard Colors

[ Standard |

Figura 7.62 Setari standard de culoare Figura 7.63 Setari avansate de culoare
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Atunci cand este apasat butonul ,Embossed” (In relief), apar doui noi optiuni: ,Amount”
(Cantitate), care poate fireglata de la 0,000 la 1,000 si ,Width” (Latime), care poate fi reglata
de la 0,000 1a 0,010.

Embossed OFF
Amount { | 0.500
Width { | 0.003

Figura 7.64 Setari relief

Cand se apasa butonul ,Frosty outline” (Contur inghetat), apar doua optiuni noi: ,Width”
(Litime), care poate fi reglatd de la 150 la 650 si ,Height” (Iniltime), care poate fi reglati de
la 150 la 400.

Frosty outline OFF
Width { | 500
Height { | 300

Figura 7.65 Setari pentru conturul inghetat

Utilizatorul poate folosi si un filtru ,Invert color” (Inversare culoare). Acesta nu are setari

suplimentare.
|I Invert color OFF I‘

Figura 7.66 Setari ,Invert color” (Inversare culoare)

La crearea unei noi presetari de imagine, utilizatorul poate crea un nume si poate aplica o
pozitie, care va fi afisata in lista de presetari de imagine create.



MName

Invert color enhance

Position

Figura 7.67 Crearea unui nou nume si a unei noi pozitii pentru o presetare de imagine

ﬁ Atunci cand utilizatorul creeaza pentru prima data presetarea de imagine,
»Position” (Pozitia) trebuie lasata la numarul 3, deoarece dupa ce se apasa ,Add new
preset”’ (Adaugare o presetare noua), aceasta se va seta automat la numarul 4.

Pentru a aplica filtrul ,Invert color” (Inversare culoare), apasati butonul ,ON/OFF”
(Pornit/Oprit).

Invert color OFF

Invert color

Figura 7.68 Butonul ,ON/OFF” (Pornit/Oprit)

Dupa aplicarea setarilor dorite de imbunatatire a imaginii, utilizatorul poate adauga o noua
presetare a imaginii prin apasarea butonului ,,Add new preset” (Adaugare presetare noua).

B =X

Figura 7.69 Butonul ,Add new preset” (Adaugare presetare noua)

Dupa ce noua presetare de imagine este salvata, aceasta va apdrea in partea stanga a
ecranului, deasupra presetarilor de imagine implicite. Treceti cu mouse-ul peste pictograma
presetdrii de imagine nou create pentru a vedea numele complet.
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Preset
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Invert color enhance

Figura 7.70 Numele presetarii de imagine create

In cazul in care utilizatorul decide si modifice presetarea de imagine existentd dupa
aplicarea altor setari de imbunatatire a imaginii, acest lucru se poate face apasand butonul
»Save changes” (Salvare modificari).

HE@X)

Figura 7.71 Butonul ,Save changes” (Salvare modificari)

Daca utilizatorul doreste sa creeze o alta presetare de imagine dupa aplicarea altor setari de
imbunatatire a imaginii, acest lucru se poate face apasand butonul ,Add new preset”
(Adaugare presetare noua), asa cum este descris in Figura 7.69.

Daca utilizatorul doreste sa stearga presetarea de imagine creatd, acest lucru se poate face
apasand butonul ,Delete preset” (Stergere presetare).

Figura 7.72 Butonul , Delete preset” (Stergere presetare)

Pentru a iesi din setarile avansate de imbunatatire a imaginii, apasati butonul ,Cancel”
(Anulare).



@)

Figura 7.73 Butonul ,Cancel” (Anulare)

Utilizatorul poate reseta setarile de imbunatatire a imaginii modificate, apasand butonul ,,O”
de langa butonul ,O0N/OFF” (Pornit/Oprit).

Contrast Adjust D)
Brightness — | -0.40
Contrast =— 1.50

Figura 7.74 Butonul de resetare a setdrilor modificate de imbunatatire a imaginii

Butonul ,Reset” (Resetare) se afli si el langa butonul ,Enhance” (Imbunititire).

.ﬁ.ﬂt

Advanced

Figura 7.75 Butonul ,Reset” (Resetare)

& Numarul total de presetari de imagine aplicate la inregistrarile in timp este de 11
(inclusiv 3 presetari de imagine implicite).

@ MTL-DEMO-OFEB-B974

Figura 7.76 Numarul maxim de presetari de imagine
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7.4. Pacienti

7.4.1 Vizualizarea listei de pacienti

In vizualizarea pacientilor se poate vedea o listd a pacientilor introdusi in sistem.

© &8 patents | Crrr e — ® @ @
I S 7

2021-02-11 143

Figura 7.77 Vizualizarea listei de pacienti
Exista acum posibilitatea de a filtra pacientii in functie de rezultatul ultimului lor tratament.

Optiunea se afla in partea de sus a ecranului, In vizualizarea Patient list view (Vizualizare
lista pacienti).

@ ...v.n Patients

Figura 7.78 Filtrarea ultimului rezultat

Exista si o coloand nou adaugata, ,Last outcome” (Ultimul rezultat), in lista de tratament a
pacientilor. Aceasta este prezentata In imaginea de mai jos.

N +)
© Eé Patient 10 L
I T O S | T |

Patient 10 11 14:19

11 14:20

11 14:20

Figura 7.79 Filtrarea rezultatelor tratamentului pacientului

Exista o functie de cautare in coltul din dreapta sus al vizualizarii listei de pacienti, unde se
poate introduce numele sau codul pacientului pentru a gasi pacientul corect.

Butonul ,Reset” (Resetare) va reseta toate filtrele selectate.
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Prin apasarea unui buton ,Report” (Raport) in coltul din dreapta sus al vizualizarii listei
pacientului, utilizatorul poate genera un fisier de adnotare a pacientului.

Pacientul poate fi sters prin apasarea pe pacientul dorit si prin apasarea butonului , Delete”
(Sterge) din coltul din dreapta sus al vizualizarii listei de pacienti. Se va deschide o noua
fereastra care informeaza utilizatorul ca toate datele pacientului selectat vor fi sterse.

© 28 Patients prrrrr— R O B OR O

Figura 7.80 Fereastra de confirmare a faptului ca toate datele pacientului selectat vor fi sterse

Va exista un buton mare ,Time-lapses” (Inregistrdri in timp) in dreapta, sub pacientul
respectiv.

© Patient 1 Code # P1

Patient 1 gé

Treatments

9

Timelapses

Figura 7.81 Vizualizarea pacientului selectat

Apisand pe butonul , Time-lapses” (Inregistriri in timp), se va deschide lista de inregistriri
in timp pentru pacientul selectat.
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8 9 5

El

DEMO
P

Lal

MTL-DEMO

Figura 7.82 Vizualizarea inregistrarilor in timp pentru pacientul selectat

7.4.2 Vizualizarea pacientului

Daca se face dublu clic pe pacientul dorit, se va deschide vizualizarea pacientului selectat.

© Patient 1

Patient 1 Ee

Treatments

9

Timelapses

Figura 7.83 Vizualizarea pacientului selectat
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In partea din dreapta jos a ecranului existd un buton ,Edit” (Editare).

Vizualizarea pacientului specific are informatii din baza de date despre pacient. Aici pot fi
editate sau adaugate toate datele, daca au fost lasate necompletate atunci cand au fost create
datele pacientului. Adaugati si editati datele apasand butonul ,,Pencil” (Creion) din coltul din
dreapta jos. Utilizatorul trebuie sa salveze (butonul ,Save” (Salvare) apare atunci cand au
fost adaugate informatii), pentru ca toate modificarile sa fie stocate.

Butonul ,Plus” din coltul din dreapta sus in vizualizarea listei de pacienti 1i permite
utilizatorului sa adauge un nou pacient. Atunci cand este apdsat, se deschide o noua
vizualizare:

Name

Birth Date

Diagn

Figura 7.84 Fereastra de creare a unui nou pacient

Pot fi introduse diverse informatii despre pacient:

e Nr. cod (numar de identificare - daca este lasat necompletat, sistemul va atribui un
cod unic)

e Nume (trebuie sa fie furnizat)

e Data nasterii (functia de calendar a utilizatorului pentru a seta data)

e Varsta (se calculeaza)

e Diagnosticul

e (Comentarii



Data nasterii este introdusa prin utilizarea functiei calendar, care se deschide atunci cand
este apasata.

Birth Date

4 January 2021

Su Mo Tu We Th

4 5 6 7
11 12 13 14
18 20 21
25 26 27 28

Figura 7.85 Introducerea datei de nastere

Introducerea majoritatii informatiilor din baza de date este voluntara, cu exceptia numelui

pacientului. Sistemul va avertiza In cazul In care nu au fost introduse informatiile necesare.

Correct errors

Figura 7.86 Informatii de avertizare



Butonul ,Save” (Salvare) din coltul din dreapta jos stocheaza informatiile furnizate.

Apasand pe ,Spouse” (Sot/sotie), apare o vizualizare in care pot fi introduse datele pentru
sot/sotie.

Code #

Figura 7.87 Fereastra cu informatii despre sot/sotie

Se pot introduce numele si data nasterii. Butonul ,Save (Salvare) din coltul din dreapta jos
stocheaza informatiile.



Apasand pe ,Contact” (Persoana de contact), va fi afisat un ecran in care pot fi introduse
informatii detaliate despre persoana de contact.

Figura 7.88 Fereastra cu informatii de contact

Pot fi introduse diverse numere de telefon, adrese de e-mail si adrese postale. Butonul ,Save
(Salvare) din coltul din dreapta jos stocheaza informatiile.

Atunci cand un pacient a fost adaugat in baza de date, informatiile vor fi disponibile in lista
din vizualizarea principala a pacientului.

Pentru a oferi tratament pacientului, utilizatorul trebuie sa deschida vizualizarea Pacient
(pentru mai multe informatii, cititi sectiunea 7.4.2).

Va exista un buton mare , Treatment” (Tratament) in dreapta, sub pacientul respectiv. Acesta
deschide vizualizarea tratamentului care contine o lista de ansamblu a tratamentelor
curente sau anterioare pentru pacient si li permite utilizatorului sa adauge un nou tratament.



®© S D
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Patient 1

Figura 7.89 Vizualizarea tratamentului pacientului selectat

Apasarea butonului ,Plus” deschide fereastra de tratament nou.

Figura 7.90 Fereastra de tratament nou

Butonul ,Plus” din panoul inferior deschide mai multe posibilitati de a introduce informatii
specifice despre tratamentele pacientului.

In sectiunea ,General” (Generalitati) se afiseaza medicul, embriologul si un camp de
comentarii. Toate sunt informatii optionale. Salvati daca informatiile sunt introduse.

Primul buton ,Plus” va deschide sectiunea ,Medication” (Medicamente).



®© gg Patient 1

Figura 7.91 Sectiunea ,Medication” (Medicamente) addaugata
in aceasti sectiune pot fi introduse informatii despre medicamente:

e Protocol de medicatie

e Marca medicamentului

e C(olectarea de ovocite

e Dozade FSH

e Comentarii (camp de text liber)

In partea de jos a vizualizdrii de creare a tratamentului, restul sectiunilor de informatii
despre tratament sunt listate in continuare. Doar sectiunea ,Medication” (Medicamente)
deschisa a fost eliminata din lista, deoarece vizualizarea este deschisa in prezent.

Salvati informatiile care au fost introduse in sectiunea ,Medication” (Medicamente), apasand
butonul ,Save” (Salvare).

Prin apasarea butonului ,Plus” de sub ,Oocytes” (Ovocite), se deschide sectiunea Oocytes
(Ovocite).



®© gg Patient 1

Figura 7.92 Sectiunea ,Oocytes” (Ovocite) adaugata
in aceasti sectiune pot fi introduse informatii despre ovocite:

e Sursa de ovocite

e (alitatea ovocitelor

e Data recuperarii

e Campul in care se noteaza Impartirea intre recuperat, matur si imatur
e (Comentariu (camp cu text liber).

Salvati informatiile care au fost introduse in sectiunea ,Oocytes” (Ovocite), apasand butonul
»Save” (Salvare).

Din nou, lista de butoane ,Plus” din partea de jos se reduce, avand acum atat ,Medication”
(Medicamente), cat si,Oocytes” (Ovocite). Retineti ca sectiunile de sub tratament din partea
de sus aratd cat de adanc a navigat utilizatorul in straturile sectiunilor. Aici se arata ,General”
(Generalitati) (prima sectiune), ,Medication” (Medicamente)" (a doua sectiune), ,Oocytes”
(Ovocite) (colorata in albastru - ceea ce Inseamna vizualizare activa).

Apasarea butonului ,Plus” de sub ,,Culture” (Culturd) deschide sectiunea Cultura.
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Figura 7.93 Sectiunea ,Culture” (Cultura) adaugata

in aceasti sectiune pot fi introduse informatii despre cultura:

e Tipul de cultura
e Comentarii (camp de text liber)

Salvati informatiile care au fost introduse in sectiunea , Culture” (Cultura) apasand butonul
,Save” (Salvare).

Din nou, lista butonului ,Plus” se reduce, iar lista sectiunilor din cadrul tratamentelor se
mareste cu sectiunea ,Culture” (Culturda) acum deschisa.



Prin apasarea butonului ,Plus” de sub ,Insemination” (Inseminare) se deschide sectiunea
yInsemination” (Inseminare).

®© gé Patient 1

Figura 7.94 Sectiunea ,Insemination” (Inseminare) addaugata

in aceasti sectiune pot fi introduse informatii despre inseminare:
e Tipul de inseminare (FIV, ICSI)
e Data
e Comentarii (camp de text liber)

# Momentul inseminarii trebuie introdus corect pentru toate analizele ulterioare
semnificative ale datelor inregistrarii in timp. Timpii de diviziune sunt calculati si
inregistrati in functie de ora de inseminare ca punct de plecare. in cazul in care nu se
introduce nicio ora, sistemul o va utiliza ca timp zero atunci cand incepe intervalul de
timp. Acest lucru poate fi util in cazul in care se cultiva ovocite, deoarece, in mod
natural, nu ar exista niciun timp de inseminare in acest moment.

Salvati informatiile care au fost introduse in sectiunea , Insemination” (Inseminare) apasand
butonul ,Save” (Salvare).



Ultimul buton ,Plus” ramas sub ,Result” (Rezultat) deschide sectiunea de rezultate.
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Figura 7.95 Sectiunea ,Result” (Rezultat) addaugata
n aceasti sectiune pot fi introduse informatiile despre rezultat:

e Data transferului

e Comentarii despre transfer (camp de text liber)
e Incubare asistata (nedefinit - nu - da)

o Test HCG (nedefinit - negativ - pozitiv)

e Saci gestationali (de la 0 1a 5)

e Batdi ale inimii fetusului (dela 0 la 5)

e Bebelusi nascuti (dela01a5)

e Rezultat (camp de text liber)

Salvati informatiile care au fost introduse in sectiunea ,Result” (Rezultat) apasand butonul
»Save” (Salvare).

Rezultatele se seteaza prin apadsarea butonului rotund pana cand se afiseaza rezultatul
corect.

Utilizatorul poate sterge tot ceea ce scrie Intr-un camp ,text liber”. De exemplu, ,Result”
(Rezultat), ,Patient name or code” (Numele sau codul pacientului), ,Transfer comment”
(Comentariu despre transfer) etc.



Acest lucru se poate face prin apasarea butonului , X” marcat cu rosu in imaginea de mai jos.

Transfer Comment

Figura 7.96 Butonul ,Clear” (Stergere)

In cadrul vizualizarii tratamentului pentru pacientul specific este posibil sa se inceapa o noua
inregistrare in timp.

C Eé Patient 1

Add timelapse

Figura 7.97 Butonul ,,Add time-lapse” (Adaugare inregistrare in timp) in cadrul tratamentului specific al
pacientului

Prin apasarea butonului ,Add time-lapse” (Adaugare inregistrare in timp) se va deschide o
fereastra nouad. Utilizatorul trebuie sa selecteze dispozitivul catre care se trimite
inregistrarea in timp.



Daca exista incubatoare care sunt dezactivate 1n vizualizarea ,Incubator”, acestea nu vor fi
vizibile in fereastra ,Select incubator” (Selectare incubator) de mai jos.

Treatment
C Eé Patient 1

General

Doctor

Embryologist

SELECT INCUBATOR

MTL-DEMO

Cancel

Figura 7.98 Selectarea dispozitivului in care se trimite Inregistrarea in timp

ﬁ Un tratament poate avea doar o singura inregistrare in timp. Daca utilizatorul
doreste sa adauge mai multe inregistrari in timp pentru pacient, trebuie adaugat un
nou tratament.

& O inregistrare in timp trebuie mai intai sa fie realizata pe vizualizatorul TL si
trimisa la incubatorul FIV cu camere multiple MIRI® TL6 si MIRI® TL12 pentru a
apdrea in lista de pacienti disponibili pe incubatorul FIV cu camere multiple MIRI®
TL6 si MIRI® TL12. O inregistrare in timp nu poate fi initiata in niciun alt mod.

# Pentru activarea si dezactivarea incubatorului, cititi mai multe informatii in
sectiunea, 7.5 Incubatoare” de mai jos.
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Daca s-a realizat Inregistrarea in timp, pagina de tratament va arata ca mai jos, iar prin
apasarea butonului , Time-lapse” (Inregistrare in timp) se va afisa vizualizarea inregistrarii
in timp:

9

Timelapse

Figura 7.99 Vizualizarea tratamentului atunci cand a fost realizata inregistrarea in timp

Apasand butonul , Time-lapse” (Inregistrare in timp), se va afisa vizualizarea Inregistrarii in
timp.



@ MTL-DEMO-0FF3-5B33

s

Figura 7.100 Vizualizarea inregistrarii in timp a unui pacient specific

Prin apdsarea unui buton ,Incubator” din vizualizarea principald, se va deschide o fereastra
noua in care utilizatorul poate vedea toate incubatoarele FIV cu camere multiple din familia
MIRI® TL care au fost vreodata conectate la software-ul vizualizatorului pentru
incubatoarele FIV cu camere multiple din familia MIRI® TL.

G) El Incubators
® DEMO

Figura 7.101 Incubatorul ,DEMO” este activat



Prin apasarea butonului , Disable” (Dezactivare) din coltul din dreapta sus, utilizatorul poate
dezactiva incubatorul marcat. Acesta nu va mai putea fi selectat atunci cand creati o
inregistrare in timp.

G) El Incubators

Figura 7.102 Incubatorul ,DEMO” este dezactivat
Daca se face dublu clic pe incubatorul selectat, se va trece direct la vizualizarea jurnalului de
date de incubare al incubatorului.

In imaginea de mai jos sunt afisate datele de incubare pentru temperatura celui de-al 4-lea
compartiment.



2021.02.01 oo: = 2021.02.08 00:00
@ DEMO “\&\Li -\7. on || wee

L3
Setpoint ~—— T4 == T10

52 e
\M ‘

2021.02.02 03 20 2.04 2021.02.05

Figura 7.103 Vizualizarea jurnalului de date de incubare pentru temperatura incubatorului ,DEMO”

Existd cateva optiuni suplimentare aici. In coltul din dreapta sus al ecranului, utilizatorul
poate muta datele n luna curenta apasand butonul ,Month” (Lund), in saptamana curenta
apasand butonul ,Week” (Saptamana) si in ziua curenta apasand butonul ,Day” (Zi).

Cealalta optiune este prin apdsarea butonului marcat cu rosu in imaginea de mai jos, cand

utilizatorul poate alege luna dorita. Luna este listata Incepand cu prima luna in care MIRI®
TL incepe sa functioneze.

2021.04.19 00:00 - 2021.04.26 00:00

Figura 7.104 Optiuni de selectare a datelor de incubare
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Cealalta optiune este ca utilizatorul poate schimba datele lunii selectate intre intervalele
,Daily” (Zilnic), ,Weekly” (Saptamanal) si ,Monthly” (Lunar) apasidnd butoanele
corespunzatoare enumerate mai jos.

Weekly

Monthly

Figura 7.105 Optiuni de selectare a datelor de incubare

Dupa selectarea optiunii de date dorite, prin apasarea butonului care indica stanga (<) si a
butonului care indica dreapta (>), utilizatorul poate comuta intre datele din intervalele
respective.

7.6 Setari

In aceasta sectiune, utilizatorul poate seta evenimentele, rezultatele si timpii ideali si poate
crea noi stari embrionare. Are o valoare implicita la livrarea dispozitivului, dar trebuie
configurata in functie de preferintele si de nevoile unice ale utilizatorului.

La apdsarea butonului ,Settings” (Setdri) se deschide vizualizarea setarilor, care contine
sectiunile ,Annotations” (Adnotari) si ,Embryo States” (Stari embrionare).
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By SETTINGS

Events
Symmetry
Multinucleation
PN Score

Fragmentation

+

Figura 7.106 Vizualizarea ,Settings” (Setari)

Aceasta prezinta grupurile de adnotari. Un grup poate fi adaugat prin apasarea butonului ,+”,
care este cel mai mic dintre grupari. Un grup poate fi eliminat prin apasarea pictogramei de
stergere din partea din dreapta jos a ecranului.

Apasand pe bara ,Event” (Eveniment), se va deschide o vizualizare de adnotare a
evenimentului.



® *3# SETTINGS

SR Active [

Symmets
i i Name

Multinucleation Events
PN Score 2
Annotations

Fragmentation

+

Morula Lower Diff. Upper Diff.

005 018
Blastocyst | o1

Subtractive

Figura 7.107 Setari - adnotari - vizualizare evenimente

Aici pot fi vizute evenimentele care constau in grupul de adnotiri. In imaginea de mai sus
este afisat 2 (timpul pana la etapa cu doua celule). Acesta este indicat ca fiind ,activ”, ceea ce
inseamna ca va fi utilizat in modul de adnotare.

[ s-a atribuit culoarea rosie (culoarea afisata in contextul in care apare t2). Timpii ideali sunt
stabiliti pentru FIV si ICSI cu diferente inferioare si superioare.

Aici nu exista calcule legate de parametrul t2.

Daca utilizatorul doreste sa calculeze automat timpul dintre t2 si t3, variabilele se introduc
in campul de calcul. Apoi se selecteaza functia matematica, care va efectua calculul. De
exemplu, cc2 este diferenta de timp de la 2 diviziuni celulare in 3 celule. Valoarea timpului
de diviziune celulari t3 va fi scizuti din valoarea timpului de diviziune celulara t2. In acest
mod, sistemul va calcula automat ciclurile celulare odata ce timpii evenimentelor au fost
adnotati. Pot fi configurate si urmarite si valorile calculate experimental.



® "3& SETTINGS

Events Active | I

Sypometsy Name Behavior

Multinucleation Symmetry Multi

PN Score
Annotations

Fragmentation
9! o Even

Uneven

+

Figura 7.108 Setari - adnotdri - vizualizare simetrie

Evenimentele au si un comportament care decide modul in care raspund la adnotarea lor. De
exemplu, t2 se va produce o singura data, ceea ce Inseamna ca este practic sa dispara din lista
de evenimente odata ce i se atribuie o valoare (adnotat). Acest comportament se numeste
»oingle” (Singular).

Ca si simetria, alte lucruri pot aparea in etape diferite si ar trebui sa ramana selectabile dupa
ce au fost folosite o singura data. Acest comportament se numeste ,Multi” (Multiplu).

Utilizatorul poate avea si un grup de adnotari legate, astfel incat restul grupului sa dispara
daca acesta este ales. Acest comportament se numeste , All” (Toate).

De asemenea, sunt enumerate adnotarile ,Multinucleation” (Multinucleare), ,PN Score”
(Scor PN), ,Fragmentation” (Fragmentare) si ,Measurement” (Masurare).

In versiunile anterioare, nu existau alte optiuni intre setari, ci doar sectiunea ,Annotations”
(Adnotari). Cu versiunea 1.19.0.0 a vizualizatorului pentru incubatoarele FIV cu camere
multiple din familia MIRI® TL, o sectiune nou adaugata ,Embryo States” (Stari embrionare)
ii permite utilizatorului sa adauge stari embrionare suplimentare.



© ﬁ”ﬂ SETTINGS

Unset

Transfer Key

Discard Name

Abnormal

Color

Figura 7.109 Stare embrionara noud activa

© ?;ts SETTINGS

— Inactive

Transfer

Key

Discard Name

Color

Figura 7.110 Stare embrionara inactiva ,Abnormal” (Anormal)
Crearea unei noi stari embrionare consta din 4 stari:

1. Posibilitatea de a activa/dezactiva starea embrionara creata.

2. ,Key” (Cheie)- un simbol, care va indica godeul selectat pe o ,harta a vaselor”. Acesta
trebuie sa fie unic si sa nu se suprapuna cu cele existente.

3. ,Name” (Nume) - numele starii embrionare create.

4. Selectarea culorii starii embrionare.
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7.6.3 Modele de scor

Cu versiunea 1.20.0.0 a vizualizatorului pentru incubatoarele FIV cu camere multiple din
familia MIRI® TL, exista posibilitatea de a crea modele de scor pentru embrioni.

Exista o noua functie In meniul ,Settings” (Setari), ,Score Models” (Modele de scor).

© *g'a SETTINGS

+
Figura 7.111 Modele de scor

Prin apasarea butonului ,+” se va afisa o intrare de model de scor, unde utilizatorul poate
crea un model de scor embrionar dorit.

© "3& SETTINGS

Model type

| Weighted

Figura 7.112 O noua fereastra de creare a unui nou model de scor embrionar

Alegerea tipului de model

Utilizatorul poate alege intre doua tipuri de model - ,Hierarchical” (Ierarhic) si ,Weighted”
(Ponderat). Principala diferenta intre aceste tipuri de modele este ca ,Hierarchical”
(Ierarhic) este reprezentat grafic, iar ,Weighted” (Ponderat) - prin formula.
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Active | |

Name Model type

Test Model Weighted

Figura 7.113 Tipul de model ,Hierarchical” (Ierarhic)

Active | |

Name Model type

Test Model Hierarchical | [RWEe]gl ¢l

Figura 7.114 Tipul de model ,Weighted” (Ponderat)

Modelul poate fi activat sau inactivat prin apasarea butonului (marcat cu rosu) din imaginea
de mai jos.

Embryo States

Hierarchical test model Model

Weighted test model Active [
== Name Model type

Hierarchical test model Weighted

Figura 7.115 Activarea sau inactivarea modelului de scor selectat

Crearea variabilei

Langa butonul ,Model” exista si un buton ,Variables” (Variabile). Prin apasarea acestuia, se
va afisa o lista de variabile. Lista va contine variabile predefinite preluate automat din lista
de adnotare a calculului evenimentelor.
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Test Model Variables

Weighted Test

-+

Figura 7.116 ,Variables” (Variabile) listate din lista de adnotare

”n

Prin apdsarea butonului ,+
numelui si a formulei.

, utilizatorul poate crea o noua variabild prin introducerea

Variables

Name

Formula

Figura 7.117 Crearea unei noi variabile

ﬁ Numele variabilei nu poate fi format din simboluri, de exemplu, ,,+”, ,-”, ,,/” etc. in
cazul in care se utilizeaza simbolul, caseta va fi incercuita cu rosu.

”

Prin apasarea literei ,e” in caseta ,Formula”, va aparea o lista de adnotari ,Events”

(Evenimente), unde utilizatorul poate alege evenimentul dorit in loc sa le scrie pe toate.

Variables

Name
ccl
Formula
events_t2
Events_t2
Events_t3
Events_t4
Events_t5
Events_t6
Events_t7
Events_t8
Events_Morula

Events_Blastocyst

Figura 7.118 Crearea unei noi variabile
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ﬁ' Atunci cand campul ,Formula” are un text pentru a solicita afisarea listei de
evenimente, trebuie utilizati tasta ,Space” (Spatiu). In caz contrar, utilizatorul va
trebui sa scrie numele grupului de adnotari, sublinierea si numele adnotarii (de ex.,
events_t2).

Name

ccd

Formula

eve nts_tﬁ—d

Figura 7.119 Crearea formulei fara a apasa tasta ,Space” (Spatiu)

&’ Patratul rosu din jurul ,Formula” va disparea daca formula variabila este scrisa
corect.

Variables

Name
cc4
Formula
events_t6 - events t2
Events_t2
Events_t3
Events_t4
Events_t5
Events_t6
Events_t7
Events_t8

Events_Morula

Events_Blastocyst

Figura 7.120 Crearea formulei atunci cand se apasa tasta ,Space” (Spatiu)

& In cazul in care utilizatorii creeazi variabile suplimentare, acestea se vor aplica
numai pentru un anumit model de scor embrionar. Atunci cand se creeaza un nou
model de scor embrionar, si variabilele trebuie create separat.

Apasati butonul de salvare situat in partea de jos a ecranului. Daca totul este completat
corect, va aparea mesajul ,Saved” (Salvat); in caz contrar, va aparea mesajul ,Score model
variables has errors” (Variabilele modelului de scor au erori).
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7.6.3.1 Modele de scor ierarhice

Primul lucru pe care trebuie sa-1 faca utilizatorul este sa introduca un nume pentru modelul
de scor ierarhic pentru embrioni. Dupa introducerea numelui, patratul rosu din jurul ,Name”
(Nume) va disparea.

© ﬁ'ﬁ SETTINGS

Test Model Model

+ Active | |
Name Model type

Test Model ‘ Weighted

Figura 7.121 Denumirea modelului de scor embrionar ierarhic
7.6.3.1.1 Crearea de noduri conditionale

Sub campul ,Name” (Nume) exista o zona in care utilizatorul poate plasa noduri. Prin
apasarea butonului drept al mouse-ului pe aceasta zona se va afisa o lista de actiuni posibile.
Utilizatorul poate adauga un nod conditional, un nod rezultat sau poate elimina nodul
selectat (aplicabil numai atunci cand un nod este selectat).

Model

Active | |
Name Model type

Test Model | Weighted

Add Conditional Node
Add Result Node

Figura 7.122 Crearea unui nou nod conditional sau de rezultat
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La apasarea butonului ,Add Conditional Node” (Adaugare nod conditional), va aparea o
intrare ,,Condition” (Conditie).

Condition

The SelectedConditionViewMaodel field is
required.

Figura 7.123 Conditiile care pot fi alese

Utilizatorul poate alege intre sapte stari: egal (simbol ,="), neegal (simbol ,!="), mai mare
decat (simbol ,>"), mai mare sau egal cu (simbol ,>="), mai mic decat (simbol ,<”), mai
mic sau egal cu (simbol ,,<=") si Range (Interval).

Atunci cand se alege conditia doritd, se va afisa automat o lista cu ,Variables” (Variabile) si
cu adnotari.

ﬁ' Sistemul va alege automat prima variabila din lista!

Condition

cc2 > 0 e Variable
False

t4

t7

Blastocyst

Figura 7.124 Conditia ,More than” (Mai mare decat) si optiunile de adnotare
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ﬁ' Vor fi afisate numai acele adnotari al caror comportament de grup de adnotari
este ,Single” (Singular) sau ,All” (Toate).

Events Active I

SIneRy Name Behavior

Multinucleation ‘ Symmetry

PN Score

=\alale] on

Figura 7.125 Posibile optiuni de ,Behavior” (Comportament) pentru adnotari

ﬁ' Modelul de notare ierarhic nu poate avea doua noduri conditionale separate intr-
un singur model de notare. Acesta poate avea mai multe noduri conditionale, dar
trebuie sa fie legate unul de altul.

7.6.3.1.2 Crearea nodurilor de rezultat

Sa setam ca variabila ,,cc2” este mai mare decat 10. (Variabila ,cc2” inseamna timpul trecut
intre evenimentul ,t2” si evenimentul ,t3").

Condition

cc2 > 10 Tue Variable
False

t4
t7

Blastocyst

Figura 7.126 Variabila ,cc2” este setata ca fiind mai mare decat 10

Cand nodul conditional este creat, urmatorul pas este crearea unui nod rezultat, pe care
utilizatorul il poate face apasand butonul drept al mouse-ului in zona unui nod si alegand
actiunea ,Add Result Node” (Adaugare nod rezultat).
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Condition

cc2 > 10 True Variable

False

Blastocyst

Figura 2.127 Fereastra ,Add Result Node” (Addaugare nod rezultat)

Result

Value

cc2 > 10 'ue
False

Figura 7.128 Nod de rezultat creat fara ,value” (valoare) setata

Valoarea nodului rezultat poate fi creatd in functie de preferintele oricirui utilizator. In acest
caz, o vom seta ,Acceptable” (Acceptabil). Aceasta va fi setatd ca valoare , True” (Adevarat).
Pentru valoarea ,False” (Fals), sa cream un nod de rezultat ,Not acceptable” (Inacceptabil).

cc2 > 10 True Acceptable
False
t acceptable

Figura 7.129 Nod conditional cu 2 noduri de rezultat

Dupa crearea nodurilor de rezultat, nodul conditional trebuie sa fie legat de fiecare nod de
rezultat. Acesta poate fi legat prin apasarea butonului stang al mouse-ului pe cvadrilateralul
nodului conditional si apoi prin deplasarea liniei aparute spre cercul situat in nodul rezultat.

cc2 > 10 True W Acceptable
False

Not acceptable

Figura 7.130 Nodul conditional cu nodul rezultat ,Acceptable” (Acceptabil) conectat
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ﬁ' Modelul de scor nu poate fi salvat in cazul in care ,Conditional Node” si ,Result
Nodes” nu sunt legate. Daca utilizatorul incearca totusi sa-l salveze, va aparea mesajul
»Score model has errors” (Modelul de scor are erori).

ﬁ' Modelul de scor embrionar va fi salvat numai daca este creat in conformitate cu
pasii descrisi mai sus si daca se apasa butonul Saved (Salvat) din partea dreapta.
Utilizatorul va fi notificat prin mesajul ,Saved” (Salvat).

7.6.3.1.3 Eliminarea nodurilor conditionale si a nodurilor de rezultat

Legatura dintre nodurile conditionale si de rezultat poate fi eliminata prin deplasarea
mouse-ului pe linia creata. Atunci cand se transforma in linii mici albastre, faceti clic pe ea
cu butonul stang al mouse-ului.

cc2 > 10 True ® Acceptable
False

“~-4 @ Not acceptable

Figura 7.131 Eliminarea legaturii dintre nodurile conditionale si de rezultat

Nodul conditional sau de rezultat poate fi sters apasand butonul drept al mouse-ului pe
nodul selectat. Se va afisa o posibila actiune ,Remove node” (Eliminare nod).

® Acceptable

Remove node

cc2 > 10 Tue M

False
- @ Not acceptable

Figura 7.132 Eliminarea nodului de rezultat ,Acceptable” (Acceptabil)

Existda doua metode diferite prin care utilizatorul poate sterge nodurile nedorite. Prima
metoda consta In deplasarea mouse-ului si marcarea tuturor nodurilor.
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_— @ Acceptable
o True M —

False Il —
Y

{

\
—— @ Not acceptable

cc2 =1

Figura 7.133 Selectarea tuturor nodurilor

Dupa ce nodurile sunt selectate (vor fi marcate cu o linie albastra in jurul lor), apasati butonul
drept al mouse-ului in fereastra cutiei de celule si alegeti ,Remove selected nodes”
(Eliminare noduri selectate).

@® Acceptable
o True M ]

False Il ﬁ

L ® Not acceptable

cc2 > 1

Add Conditional Node
Add Result Node
Remove selected nodes

Figura 7.134 Eliminarea tuturor nodurilor selectate

Cea de-a doua metoda consta in a face clic pe nodurile dorite, unul cate unul, in timp ce tineti
apasata tasta ,,Ctrl”. Dupa ce toate nodurile sunt selectate, repetati pasul de eliminare de mai
sus.

7.6.3.1.4 Functii suplimentare

Atunci cand tineti apasat butonul drept al mouse-ului pe caseta de celule, utilizatorul poate
muta vizualizarea scorului embrionar.

Utilizatorul poate maximiza sau minimiza fereastra utilizand rotita de derulare a mouse-ului.

@® Acceptable
cc2 > 10 Tue M -

False [l

@ Not acceptable

Figura 7.135 Vizualizare maximizatd a modelului de scor embrionar
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Figura 7.136 Vizualizare minimizata a modelului de scor embrionar

Prin apasarea butonului,Reset” (Resetare), vizualizarea va reveni la stadiul initial de creare.

® Acceptable
oc2 > 10 True W -
False
@® Not acceptable

Figura 7.137 Resetarea vizualizarii initiale a modelului de scor

Nodurile pot fi mutate in toate ferestrele de tip caseta de celule, prin selectarea lor si prin
simpla deplasare cu ajutorul butonului mouse-ului. Nodurile multiple (selectate in timp ce
se tine apdsata tasta , Ctrl”) se vor deplasa simultan. Linia de legatura a nodului va fi ajustata
automat.

cc2 > 10 rue M
False Il

@ Acceptable
cc2 > 10 Tue M

Rl @® Acceptable
® Not acceptable
® Not acceptable

Figura 7.138 Deplasarea simultand a nodurilor de rezultat
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7.6.3.2 Modele de scor ponderate

Primul lucru pe care trebuie sa-1 faca utilizatorul este sa introduca un nume pentru modelul
de scor ponderat pentru embrioni. Dupa introducerea numelui, patratul rosu din jurul
,Name” (Nume) va disparea.

© %:: SETTINGS

Hierarchical test model Model

Weighted test model Active
-+ Name Model type

Weighted test model BICEIOI=INN Weighted

Score

Figura 7.139 Denumirea modelului de scor embrionar ponderat

Prin apasarea literei ,e” in caseta ,Score” (Scor), va aparea o lista in care utilizatorul poate
alege evenimentul dorit In loc sa-1 scrie pe tot.

© 'ﬁ# SETTINGS

Hierarchical test model Model

Weighted test model Active
+ Name Model type

Weighted test model RISEIIINE \Weighted

Score
events_t2
Events_t2
Events_t3
Events_t4
Events_t5
Events_t6
Events_t7
Events_t8
Events_Morula

Events_Blastocyst

Figura 7.140 Crearea unui nou scor
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&' La crearea unei formule ,Score” (Scor), se aplica aceleasi reguli ca la crearea
formulei ,Variables” (Variabile). Pentru mai multe informatii, cititi sectiunea
»Crearea variabilelor”.

Hierarchical test model Model

Weighted test model Active I
== Name Model type

Weighted test model _ RN Weighted

Score

events_t2-e

Figura 7.141 Crearea unui nou scor fara a utiliza tasta ,Space” (Spatiu)

ﬁ? Patratul rosu din jurul ,Score” (Scor) va disparea daca formula de scor este scrisa
corect.

Hierarchical test model Model

Weighted test model Active
E Name Model type

Weighted test model ‘ Hierarchical Weighted

Score

events_t2 - events_t2
Events_t2

Events_t3

Events_t4

Events_t5

Events_t6

Events_t7

Events t8

Events_Morula

Events_Blastocyst

Figura 7.142 Crearea unei noi note cu ajutorul tastei ,Space” (Spatiu)
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Modelul de scor embrionar creat poate fi sters prin apasarea butonului ,Trash bin” (Cos de
gunoi) de langa ,Model type” (Tip de model).

Hierarchical test model Model

Weighted test model

+

Active | |i

Name Model type

Hierarchical test model Weighted |

Figura 7.143 Butonul ,Trash bin” (Cos de gunoi), pentru a sterge modelul de scor embrionar creat

Modelul de scor embrionar nu poate fi sters daca este atribuit unei anumite inregistrari in

timp. In partea de jos a vizualizirii va apirea un mesaj ,Score model cannot be deleted”
(Modelul de scor nu poate fi sters).

C] "‘3# SETTINGS

Model

Active | )
(m)

Name Model type —

Hierarchical test model Weighted

Figura 7.144 Mesaj de eroare la incercarea de a sterge modelul de scor embrionar care este atribuit unei
inregistrari in timp

ﬁ Butonul ,X” situat in partea de jos a ecranului va reveni la vizualizarea principala
»Score Models” (Modele de scor).



8 Asistenta tehnica

Pentru mai multe informatii, contactati Esco Medical sau reprezentantul local.
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